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MERCATORMEDICAL

Testovaný výrobek:

Testovací metoda:

Nezávisle aktreditovaná Nelson Laboratories / USA
zkušební laboratoř:

Laboratorní číslo: 708983

Datum zahájení studie: 23. srpna 2013

Datum ukončení studie: 6. září 2013

Závěrečná zpráva

nitrylex PF

nitrilové diagnostické rukavice, bez pudru, nesterilní, modré barvy
ASTM F L67L - standardní testovací metoda pevnosti materiálů použitých
k výrobě ochranných oděvů proti pronikání krví přenosných patogenů 
s využitím systému pronikání bakteriofágů Phi-X 174

a A hodnota < 1 jednotek vytvářejících tyčinky (PFU)/ml bylo zaznamenáno pro destičky nevykazující tyčinky.
NTC = PFU bylo příliš moc, aby šly spočítat

Datum vydání: 30.06.2014
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Číslo vzorku  
Koncentrace 

před zkouškou
PFU/ml)

1-3 1.8 x 108 2.1x 108 <1u

l-.8 x 108 2.1. x I08 <14

Pozytywna
kontrola

1.8 x 108 2.Lx7O8 TNTCb

<14

VÝSLEDKY

Koncentrace 
o zkoušce
PFU/ml)

Titr

PFU/ml)

Vizuální 

penetrace

Výsledek 

zkoušky 

Slepý pokus 

Nezjištěno

Nezjištěno

Nezjištěno

Ano

Splňuje

Pozitivní 
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Přijato

PřijatoNetýká se Netýká se

ko
pie

 dá
na

 k
 d

isp
oz

ic
i s

po
le

čn
os

ti 
M

ER
ID

A 14
.01

.20
15


